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1 .  はじめに
　片麻痺，対麻痺，下肢切断などにより歩行障害を
有する障害者の歩行動作を支援する道具として，義
肢装具の開発が様々な分野で行われている1-6）．ま
た，その歩行動作を評価する方法として，床反力
計，三次元動作解析の機器や3Dカメラなどの機器
による動作分析も行われている7,8）．
　しかし，床反力計や空間座標計測装置は広い空間
が必要であり，専用の計測場所を確保する必要があ
る．また，計測ソフトウェアも非常に高価であり，
計測の設定や解析の仕方なども他の計測機器に比べ
複雑であるため使用するのにはそれ相応の知識と経
験が必要であり，ごく限られた機関でしか使われて
いないというのが実情である．またそれらも設置し
た場所でしか計測は行えず，しかも１試行で数歩し
か計測できないという欠点がある．
　下肢切断者の歩行動作の力学的な動作分析に着目
すると，下肢切断者が健常者により近い歩行動作が
できるかどうかはかなりの部分が義足に依存してい
る．切断者の装着する義足のアライメント（部品の
相互位置関係）の調整を適切に行うことは，切断者
に負担のかからない安定した歩行を可能にするため
に非常に重要である9）．しかし，切断者の年齢，運
動能力，切断部位などにより使用する義足は異な
り，多くの部品で義足は構成されているため，義足
側下肢への荷重量を正確に評価するためには計測環
境の整備が必要である．
　今回，これまで床反力計や空間座標計測装置を用
いたごく限られた空間での歩行分析からしか得られ
なった歩行時の力学的データを小型６分力計（共和
電業製，LMF-A-1KN）を用いて簡便に計測するこ
とができる方法の開発に取組み，若干の知見を得た
ので報告する．
2 .  対象
　本研究の対象は健常成人男性14名とした．対象者
の平均年齢は20.7±0.5歳であった．本研究の対象者
には事前に研究の趣旨を十分に説明し同意を得た． 
要　　　約
　歩行障害を有する障害者の歩行動作を評価する方法として，床反力計や三次元動作解析の機器，あ
るいは3Dカメラなどの機器による動作分析がよく行われている．しかし，床反力計や空間座標計測
装置は広い空間が必要であり，専用の計測場所を確保する必要がある．また，計測ソフトウェアも非
常に高価であり，ごく限られた機関でしか使われていないというのが実情である．
　これまでそのような装置を用いたごく限られた空間での歩行分析からしか得られなった歩行時の力
学的データを，小型６分力計を用いて簡便に計測することができる方法の開発に取組んだ．模擬義足
の支柱部に小型６分力計を組み込み，小型６分力計から歩行時の床反力値を演算算出した．それらを
従来の床反力計からの結果と比較し，同等な計測値を得ることに成功した．
　従来から床反力計の上でしかできなかった歩行分析を，計測スペースにとらわれずに計測できる方
法の確立に向けて基礎的知見になり得たと思われる．
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3 .  方法
　大腿切断者用に製作される大腿義足の歩行を健常
者が模擬することができる模擬大腿義足（橋本義肢
製作株式会社製）を用いて，健常者を大腿切断者と
みたてて義足歩行を行い，その時の義足支柱部に加
わる力学的情報の計測法の開発を行った（図１）．
　模擬大腿義足の金属支柱部（下腿）に小型６分力
計（共和電業製，LMF-A-1KN）を組み込み，歪ア
ンプ，A/D変換器を介してそのデータをコンピュー
タに取り込む装置を考案した．小型６分力計を模擬
義足の下腿支柱部に組み込むために，支柱部と小型
６分計の上下とを接続するための２種類のフランジ
型の金具をアルミ合金（7000番系）により作成し
た．小型６分力計に力とモーメントが適切に加わる
ためにフランジ継手部の厚さを約16mmにした（図
２）．
　上下で構造の異なるフランジにより下腿支柱部に
小型６分力計を模擬義足の足部足底面から0.16mの
高さに装着し，小型６分力計からの8chの電圧成分
を歪みアンプで増幅し，センタインタフェース（共
和電業製，PCD-300A）に取り込む構造とした．小
型６分力計から得た情報をプログラム内で歪み量を
演算し，次に干渉補正を行い６分力の力学量に換算
した．小型６分力計から得た力学量から，歩行時の
直行３軸方向の力を計測した．
　本研究の対象者は模擬大腿義足による義足歩行が
円滑かつ，安全にできるようになるまで歩行の練
習を行った．その後，小型６分力計を組み込んだ
模擬大腿義足での歩行を床反力計（ANIMA社製，
Force Plate）の上で行い，同じ歩行動作を床反力
計と小型６分力計の両者で同時に計測し比較した．
従来から用いられている床反力計による床反力３軸
方向の力も同時に計測を行い，それぞれの波形特
性値と比較した．なお，波形特性値の比較につい
ては，臨床歩行分析研究会によるピーク値による特
徴抽出の手法に準じて8），垂直方向（以下，Fz）
の第１ピーク値（以下，F1），第２ピーク値（以
下，F2），前後方向（以下，Fx）の最小値（以
下，F3），最大値（以下，F4），左右方向（以
下，Fy）の最大値（以下，F5）をそれぞれ自己の
体重で正規化し，対応のあるt検定にて比較を行っ
た．有意水準は5%未満とした．
4 .  結果
　同じ歩行動作から得られた床反力計値と小型６分
力計から算出した床反力値の結果をそれぞれ図３，
図４に示す．また，各特性値（％）の平均を表１に
示す．小型６分力計から算出した床反力値は床反力
計から求めた値とほぼ同様のパターンと数値を示し
た．Fx，Fy，Fzの3軸方向において同様の波形を
得た．床反力計から求めた特性値（％）の平均は
F1は96.2±4.1，F2は93.9±2.8，F3は-5.0±4.3，F4
は2.2±2.6，F5は12.5±3.1であった．小型6分力計か
ら演算算出した特性値（％）はF1は85.5±16.3，F2
は81.7±15.5，F3は-5.2±2.3，F4は3.7±5.2，F5は
11.4±1.7であった（表１）．それぞれのF1からF5
の特性値間に有意差は認めなかった．
 
 
図１：小型６分力計を下腿支柱部に組み込んだ模擬大腿義足の装着風景（写真左）と小型６分力計（写真右） 
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図１　 小型６分力計を下腿支柱部に組み込んだ模擬大
腿義足の装着風景（写真左）と小型６分力計
（写真右）
 
 
 
図２：小型６分力計と小型６分力計を下腿支柱部に組み込むために作成した上下のフランジ 
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図３：床反力計により計測された床反力のパターン 
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図３　床反力計により計測された床反力のパターン
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5 .  考察
　今回，床反力計から求めた床反力値は切断患者の
義足歩行時の報告10,11）と大きな違いは認めなかっ
た．従来より床反力計の計測板の上でしか計測でき
なかったものが，小型６分力計を用いることで場所
の制限を受けずに床反力値を計測できる方法の試作
を行うことができた．３軸方向の中でも特に大きな
力が加わり，床反力値を用いた歩行分析においては
その歩行動作の評価指標として用いられることが多
いFzにおいては，床反力計とほぼ同等な数値を計
測することに成功した．さらに計測精度の点からい
えば，Fzに比べより微弱な力成分を捉えなくては
ならないので正確に計測するのが困難なFx，Fyに
ついても床反力計での値と同等な結果となった．
　ただ，床反力計での計測の場合は足部から直接，
計測板に伝わる力が反映されるが，小型６分力計は
下腿支柱部での計測であるため，計測部位の違いと
力が作用する部分の形状の違いがそれぞれの計測値
に影響を与える可能性はあると考えられる．今後は
平地での各自の快適歩行速度での歩行分析に限ら
ず，小走りや走行，坂道や階段など義足歩行におけ
る応用歩行での比較検討を行う必要がある．
　切断者に負担のかからない安定した歩行をできる
だけ早期に可能にするために，義足のアライメント
の調整を適切に行う事は非常に重要である9）．ただ
し，正確なアライメントの調整は簡単なものではな
く，医療スタッフの経験に大きく依存すると言え
る．そのような意味では，歩行時に義足に加わる力
学的状態を簡便に定量的に評価し，その客観的な
データに基づいて最適なアライメントの調整や切断
者への適切なフィードバックを可能とする方法が必
要である．
　そのような背景のもと，これまで床反力計の設置
されたごく限られた空間での歩行分析からしか得ら
れなった歩行時の床反力値を簡便に計測することが
できる方法を考案した．そして，従来から行われて
いる床反力計を用いた義足歩行の分析7,8）を，計測
スペースにとらわれずに計測できる方法の確立に向
けて基礎的知見になり得たと思われる．今後，歩行
訓練やアライメントのチェックの手段としても臨床
応用できる可能性があると考えている．
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図４：小型６分力計により計測された床反力のパターン 
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図４　小型６分力計により計測された床反力のパターン
表１：小型６分力計と床反力計での波形特性値（平均）の比較 
 
  Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ 
6 分力計(%) 85.5 81.7 -5.2 3.7 11.4 
床反力計(%) 96.2 93.9 -5.0 2.2 12.5 
 t = 0.0006 0.0004 0.8 0.002 0.03 
n=14                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１　 小型６分力計と床反力計での波形特性値（平
均）の比較
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Abstract
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